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Cesky metrologicky institut podle zakona o metrologii C. 50511990 Sb. ve zn6ni pozd6jSich pfedpisd 

schvaluje 

mGFici transformator proudu 
typ CTS 38X 

pfi dodrieni technickych udajd a podminek, uvedenych v pfiloze tohoto certifikatu. 

ZnaCka schvaleni typu: TCM 212106 - 4347 

Tadatel: KPB Intra s.r.0. 
idanska 477 
685 01 BuCovice 
ceska republika 
I t :  63479451 

Vyrobce: KPB Intra s.r.0. 
Ceskh republika 

Platnost do: 12. biezna 2016 

PouEeni o odvolani 
Proti tomuto certifikatu lze do 15 dnb od jeho doruCeni podat u Cesk~ho  metrologickeho institutu 
odvolani k ~ f a d u  pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkugebnictvi. 
Popis mCf dla 
Zakladni charakteristiky, schvalenC podminky, specialni podminky, es ledky  pfezkouSeni doplnGnC o 
popisy nakresy a schkmata, urCeni mist pro umist6ni ufednich znaCek jsou dany v protokolu o technick6 
zkouSce, ktelj  je nedilnou souCasti tohoto certifikatu a ma celkem 5 stran. 

Brno, 13. bPezna 2006 
RNDr. Pavel Klenovsky 

generalni Peditel CMI 


