
CESKY METROLOGICKY INSTITUT 

ROZHODNUTI 
o SCHVALENI TYPU MERIDLA 

E .  3179/99/010 

Cesky metrologicky institut, na iadost firmy KPB INTRA s. r. o., FuEikova 860, 
685 01 BuEovice, 

podle zakona o metrologii E. 50511990 Sb. , $ 8  6 a 7, 
schvaluj e 

mE5ci transformator proudu 
typ CTSO 38 

pii dodrieni technickych udajb a podminek, uvedenych v piiloze tohoto rozhodnuti. 
Mgfidlo vyrabi firma KPB INTRA s. r. o., BuCovice, CR. 
Platnost tohoto rozhodnuti o schvaleni typu konEi 28. unora 2010. 
MEidlu se piidgluje uiedni znaEka schvaleni typu 

TCM 212199 - 3179 
OdfivodnEni 
Uvedene mgiidlo spliiuje metrologicke poiadavky, jak bylo zjiitgno odbornou technickou 
zkouikou, provedenou Ceskyrn metrologickym institutem. 
PouEeni o odvolani 
Proti tomuto rozhodnuti lze do 15 dnb od jeho doruEeni podat u Ceskeho metrologickeho institutu 
odvolani k ~ i a d u  pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuiebnictvi. 
Piiloha 
je nedilnou soutiasti tohoto rozhodnuti. Obsahuje zakladni technicke udaje a metrologicke 
parametry mgiidla. Ma celkem 4 strany protokolu o technicke zkouice ze dne 25. unora 2000. 
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