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CESKY METROLOGICKY INSTITUT 

Certifikat 
schva len i  t y p u  mGFidla 

E .  0 1 1 -CS-C120-02 

Cesky metrologicky institut, na iadost firmy KPB INTRA s.r.o., idanski  477, 
685 0 1 BuEovice, CR, 

podle zakona o metrologii C. 50511990 Sb. v platnem znEni, $9 6, 7 a 12, 
schvaluje 

mEFici transformator napEti 
typ VPT 38 

pi-i dodrieni technickych udajfi a podminek, uvedenych v pfiloze tohoto certifikatu 
MEf dlo vyrabi firma KPB INTRA s.r. o., CR. 
Platnost tohoto certifikatu je do 2 1. listopadu 20 12. 
MEfidlu se pfidEluje znaEka schvaleni typu 

TCM 212102 - 3749 

OdfivodnEni 
Uvedene mEiidlo spliiuje metrologicke poiadavky, jak bylo zjis'tEno technickou zkous'kou a 
odbornym technickym posouzenim, provedenym Ceskym metrologickym institutem. 
PouEeni o odvolani 
Proti tomuto certifikatu lze do 15 dnfi od jeho doruEeni podat u Ceskeho metrologickeho institutu 
odvolani k ~ f a d u  pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi. 
Piiloha 
je nedilnou souEasti tohoto certifikatu. Obsahuje zakladni technicke udaje a metrologicke 
parametry m6iidla. Ma celkem 3 strany protokolu o technicke zkous'ce ze dne 20. listopadu 2002 
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\, t RNDr. Pavel KlenovskJi 
generhlni ieditel CNII 

Brno, 22. listopadu 2002 -. . - 


